
＜検量線グラフ＞

←Xi,Yiのデータを入力し「グラフ作成ボタン」を押してください！

ｻﾝﾌﾟﾙ名 a0 a1（R） a2（G） a3（B） a4(1.80) a5 a6 a7(2.10) a8(1.72) a9 標準偏差 相関係数

洗浄液中のﾌﾗｯｸｽ濃度 -1.371 -35.63 148.68 0.9871-127 44.575 1.31826.638 -33.93

y = 0.9744x + 0.1902
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実測ﾃﾞｰﾀYと重回帰式を用いた推定値Y’の相関ｸﾞﾗﾌ

測定対象：洗浄液中のﾌﾗｯｸｽ濃度(全ﾃﾞｰﾀ)

使用波長：6波長(R,G,B,1.72μｍ,1.80μｍ,2.10μｍ) ｾﾙ長：1mm

洗浄液中のﾌﾗｯｸｽ濃度

線形 (洗浄液中のﾌﾗｯｸｽ濃

度)


